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DEUTSCH

Produktbeschreibung/Indikation
Universal Adhdsiv fir Kettenbach Abformmaterialien zur Adhdsion an Metallen und Kunststoffen.

Patientenzielgruppe
Patienten, die im Rahmen einer zahndrztlichen MaBnahme behandelt werden.

Verarbeitungshinweise

Trockenen Abformidffel mit Universal Adhesive einpinseln, ca. 5 Minuten trocknen lassen. Warme und Druck-
luft verktirzen die Trocknungszeit. Bei Abformigffeln aus Kunststoff bitte die Vertraglichkeit des Adhdsivs (ber-
priifen. Flasche nach Gebrauch sofort verschlieBen!

Innerhalb von 30 Minuten das angemischte Abformmaterial auf den Léffel bringen.

Beim Reinigen des Materialtrdgers konnen Reste des Abformmaterials mit Waschbenzin, Petroldther oder
Orangendl entfernt werden.

VorsichtsmaBnahmen

Nicht nach Ablauf des Verwendbarkeitsdatums anwenden.

Das Material nicht verschlucken! Nach versehentlichem Verschlucken: Bei auftretenden oder anhaltenden
Beschwerden wenden Sie sich an einen Arzt.

Augenkontakt vermeiden. Bei versehentlichem Augenkontakt: Sofort griindliches Ausspiilen mit Augen-
dusche oder Wasser. Bei auftretenden oder anhaltenden Beschwerden wenden Sie sich an einen Arzt.

Kontakt mit der Haut vermeiden. Material nicht in Kontakt mit Schleimhaut bringen.
Bei Verschiitten oder Bruch der Flasche ausgelaufenes Adhasiv sofort mit saugfahigem Material aufnehmen.

Zur Vermeidung von Umweltschéden nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen (wasser-
gefdhrdend).

Kontakt mit Kleidungsstiicken vermeiden, da das Material durch chemische Reinigung nicht entfernbar ist.
Von Ziindquellen fernhalten.

Nebenwirkungen

Es sind keine systemischen Nebenwirkungen bekannt, dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass
in seltenen Féllen individuelle Kontaktallergien bestehen. Das Material bei bekannter Allergie gegen einen
der Inhaltsstoffe nicht verwenden.

Zusammensetzung

Ethylacetat, Silikonharz, Farbstoff

Lagerungsbedingungen

Trocken, vor Sonnenlicht geschiitzt aufbewahren, Lagerung bei Raumtemperatur, extreme Temperatur-
bereiche vermeiden.

Entsorgung

Vollstandig entleerte Flaschen kdnnen gemdB den regionalen Bestimmungen entsorgt werden.

Hinweis

Nicht alle Kettenbach-Produkte sind in allen Lndern erhéltlich.

Nur fiir den Gebrauch durch dentales Fachpersonal.

Bei auftretenden schwerwiegenden Vorfallen, die im Zusammenhang mit dem Produkt stehen, wenden Sie
sich bitte unverziiglich an den Hersteller und an die zustandige Behorde.

Haftungsbeschrankung

Soweit ein Haftungsausschluss gesetzlich zuldssig ist, tbernimmt die Kettenbach GmbH & Co. KG keinerlei
Haftung fir Verluste oder Schéden durch dieses Produkt, gleichgiltig ob es sich dabei um direkte, indirek-
te, besondere, Begleit- oder Folgeschdden unabhéngig von der Rechtsgrundlage, einschlieBlich Garantie,
Vertrag, Fahrldssigkeit oder Vorsatz, handelt.

Die Angaben (iber Kettenbach-Produkte beruhen auf umfangreicher Forschung und anwendungstechnischer
Erfahrung. Wir vermitteln diese Ergebnisse nach bestem Wissen, behalten uns aber technische Anderungen
zur Produktentwicklung vor. Das entbindet den Benutzer der Produkte jedoch nicht davon, die Empfehlung-
en und Angaben bei Gebrauch zu beachten.

Stand der Information: 14. Mdrz 2023

ENGLISH

Product Description/Indication
Universal adhesive for Kettenbach impression materials for adhesion to metals and acrylics.

Patient Target Group
Patients being treated in the context of a dental procedure.

Instructions for use

Apply Universal Adhesive onto the dry impression tray and allow it to dry for approx. 5 minutes. Warmth and
compressed air curtail the drying time. When using plastic impression trays, please check that they are com-
patible with the adhesive. Replace the cap on the bottle immediately after use!

After mixing the impression material, load it into the tray within 30 minutes.
Remains of impression material can be cleaned off the tray with cleaning solvent, petroleum ether or orange oil.

Cautions
Do not use after expiration date.
Do not swallow the material! If accidentally swallowed: consult a medical doctor if problems arise or persist.

Avoid contact with the eyes. If there is accidental contact with the eyes: rinse immediately and thoroughly with
an eye wash or water. Consult a medical doctor if problems arise or persist.

Avoid contact with skin and mucosa.

In case of spillage or if the bottle breaks, immediately absorb any escaped adhesive with an absorbent material.
Do not allow the material to enter the sewer or water system to avoid environmental hazard.

Avoid contact with clothing, as the material cannot be removed by dry cleaning.

Keep away from sources of ignition.

Side Effects

Although there are no known systemic side effects, specific contact allergies cannot be ruled out in rare cases.
Do not use the material in case of known allergy to one of the ingredients.

Composition

Ethyl acetate, Silicone resin, Dye

Storage Conditions

Store in a dry place at room temperature; do not expose to sunlight and avoid exposure to extreme temperature
fluctuations.

Disposal

The empty bottles can be disposed in the household rubbish.

Note

Selected Kettenbach materials are available in certain markets only.

For professional use only. Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.
If serious incidents occur that are related to the product, please immediately contact the manufacturer and
the competent authority.

Limitation of Liability

Except where prohibited by law, Kettenbach GmbH & Co. KG will not be liable for any loss or damage arising
from this product, whether direct, indirect, special, incidental or consequential, regardless of the theory assert-
ed, including warranty, contract, negligence, or strict liability.

The information provided for Kettenbach products is based on comprehensive research and experience in ap-
plication technology. Results are furnished to the best of our knowledge, subject to technical changes within
the framework of product development. However, users must comply with and consider all recommendations
and information in connection with any use.

Updated: March 14, 2023

FRANCAIS

Description du produit/Indication
Adhésif universel pour matériaux d’empreinte Kettenbach pour I'adhérence aux métaux et résines.

Groupe de patients ciblés
Patients soignés dans le cadre d’un traitement bucco-dentaire.

Conseils pour I'utilisation

Badigeonner le porte-empreinte sec avec Universal Adhesive et laisser sécher 5 minutes env. La chaleur et
I"air comprimé raccourcissent la durée de séchage. Dans le cas de porte-empreintes en matiere synthétique,
controler la compatibilité de I'adhésif. Fermer d’une maniére étanche le flacon immédiatement aprés usage !

Mettre en place dans les 30 minutes le matériau d’empreinte mélangé sur le porte-empreinte.

Lors du nettoyage du support de matériau, éliminer les résidus du matériau d’empreinte a I'aide de ligroine,
d’éther de pétrole ou d’huile d'orange.

Prudence

Ne pas utiliser au-dela de la date de péremption.

Ne pas avaler le matériau ! En cas de déglutition accidentelle: consulter un médecin si des malaises appa-
raissent ou persistent.

Eviter tout contact avec les yeux. En cas de contact accidentel avec les yeux: rincer immédiatement et avec
précaution au moyen d’un produit occulaire ou avec de I'eau. Consulter un médecin en cas de problemes no-
tamment ceux persistants.

Eviter tout contact cutané. Ne pas mettre le matériau au contact de la muqueuse.

En cas de rupture du flacon ou de renversement de son contenu, recueillir immédiatement I'adhésif écoulé a
I'aide d’un matériau absorbant.

Afin de protéger I'environnement, ne pas jeter dans les canalisations ou a I'égout (pollue I'eau).
Eviter tout contact avec les vétements, parce que le matériau ne peut pas étre éliminé par nettoyage a sec.
Tenir a I'écart des sources d'inflammation.

Effets secondaires

Des effets secondaires systémiques n’ont pas été signalés jusqu’a présent mais il ne peut pas étre exclu
que, dans de rares cas, des allergies de contact puissent se présenter de fagon individuelle. Ne pas utiliser le
matériau lorsqu’une allergie a I'un des composants est connue.

Composition
Acétate d'éthyle, résine de silicone, colorant

Conditions de stockage

Garder au sec a I'abri de la lumiere solaire, stocker & la température ambiante, éviter les domaines de tem-
pérature extrémes.

Elimination
Les flacons completement vides peuvent étre mis au rebut conformément aux prescriptions régionales.

Observation

Dans certains pays, les produits Kettenbach ne sont pas tous disponibles.

Pour une utilisation exclusive dans le domaine dentaire par un personnel spécialisé.

En cas d'incident grave lié au produit, veuillez contacter immédiatement le fabricant et les autorités responsables.

Responsabilité limitée

Dans la mesure ot une exclusion de responsabilité est légalement admissible, la société Kettenbach GmbH
& Co. KG n'endosse aucun responsabilité pour ce qui est de pertes ou de dégats causés a la suite de I'uti-
lisation de ce produit, qu'il s’agisse dedommages directs, indirects, particuliers, auxiliaires ou consécutifs,
indépendamment de la situation juridique, y compris la garantie, le contrat, la négligence ou la préméditation.

Les informations fournies sur les produits Kettenbach sont basées sur des recherches approfondies et une vas-
te expérience des applications technologiques. Les résultats sont fournis au mieux de notre connaissance et
sont sujets a des modifications techniques dans le cadre du développement de nos produits. Il est cependant
nécessaire que les utilisateurs suivent et prennent en compte toutes les recommandations et les informations
en rapport avec chaque utilisation.

Mise & jour : le 14 mars 2023

NEDERLANDS

Productbeschrijving/indicatie
Universele hechtlak voor afdrukmaterialen van Kettenbach voor adhesie met metalen en kunststoffen.

Patiéntendoelgroep
Patiénten die een tandheelkundige behandeling ondergaan.

Gebruiksaanwijzingen

Breng Universal Adhesive aan op de droge afdruklepel en laat het ca. 5 minuten drogen. Warmte en perslucht
verkorten de droogtijd. Controleer bij gebruik van afdruklepels van kunststof of deze het adhesief verdragen.
Dop na gebruik direct weer op de fles doen!

Binnen 30 minuten het gemengde afdrukmateriaal op de lepel doen.

Resten van afdrukmateriaal kunnen van de lepel afgeveegd worden met wasbenzine, petroleumether of sinaas-
appelolie.

Pas op

Niet gebruiken na de uiterste houdbaarheidsdatum.

Materiaal niet inslikken! Bij onbedoeld inslikken: raadpleeg een arts als problemen ontstaan of aanhouden.

Contact met de ogen vermijden. Bij onbedoeld contact met de ogen: direct grondig uitspoelen met oogspoeling
of water. Raadpleeg een arts als problemen ontstaan of aanhouden.

Contact met de huid en slijmvlies vermijden.

Neem bij morsen of breken van de fles het gemorste adhesief direct op met een absorberend materiaal.

Laat het materiaal niet in de riolering of een afwateringssysteem terechtkomen om milieuschade te voorkomen.
Vermijd contact met kleding, omdat het materiaal niet kan worden verwijderd door een stomerij.

Uit de buurt van ontstekingsbronnen houden.

Bijwerkingen

Hoewel er geen systemische bijwerkingen bekend zijn, kan in zeldzame gevallen contactallergie niet worden
uitgesloten. Gebruik het materiaal niet bij een bestaande allergie voor een van de ingrediénten.
Samenstelling

Ethylacetaat, siliconenhars, kleurstof

Opslagcondities

Op een droge plaats bij kamertemperatuur bewaren; niet blootstellen aan zonlicht en extreme temperatuur-
schommelingen vermijden.

Afvoeren

Volledig lege flessen kunnen worden afgevoerd volgens de regionale voorschriften.

Opmerking

Niet alle producten van Kettenbach zijn in alle landen verkrijgbaar.

Alleen voor dentaal gebruik door professionals.

Bij ernstige ongewenste voorvallen die verband houden met het product, verzoeken wij u om direct contact op
te nemen met de fabrikant en de verantwoordelijke instanties.

Aansprakelijkheidsbeperking

Voorzover een uitsluiting van de wettelijke aansprakelijkheid mogelijk is, kan Kettenbach GmbH & Co. KG niet
aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade als gevolg van dit product, ongeacht of het daarbij om di-
recte, indirecte, bijzondere, begeleidende of gevolgschade gaat en ongeacht de wettelijke grondslag, inclusief
garantieaanspraken, overeenkomsten, nalatigheid of opzet.

De gegevens over de producten van Kettenbach berusten op omvangrijk onderzoek en technische ervaringen van
gebruikers. Deze resultaten presenteren wij naar beste weten, maar onder voorbehoud van technische wijzigin-
gen ten behoeve van de verdere ontwikkeling van het product. Dit ontslaat de gebruiker van de producten ech-
ter niet van de verplichting, rekening te houden met de aanbevelingen en instructies voor het gebruiken ervan.

Bijgewerkt: 14 maart 2023

PYCCKUM

Onucaxme NpoayKTa/nokasaHus K NPUMEHEHNH0

YHuBEpCanbHbIi aareavsHbll nak Ans OTTUCKHbIX MaTepuanos Kettenbach, Ans npukpennexns K metannam
11 nfacTMaccam.

Llenesas rpynna nauueHTos

MaupeHTbl B pamMkax CTOMATONOr4eCKOro NeYeHNs.

YKasaHusi o NpuMeHeHun

Harectu Universal Adhesive Ha Cyxyto OTTUCKHYIO NIOXKKY W iaTb BbICOXHYTb B TEYEHIE Npubs1. 5 MUHYT. Tenno 1
CXKaTblil BO3[YX COKPALLAIOT BPEMSI CYLLIKV. [PV CTIONb30BaHNM M1aCTMACCOBbIX OTTUCKHBIX NIOXKEK YOBAUTECH
B WX COBMECTMMOCTY C afireanBoM. 3aKpoliTe (hakoH KoAnaykom cpasy nocne 1cnonb3osanms!

focne CMeLLMBaHMs OTTUCKHOMO MaTepuasna noMecTUTe ero B IOXKKY B TeueHre 30 MUHYT.

OcTaTku OTTUCKHOrO MaTepuana MOXHO YAAnUTb C NOXKM C NOMOLLBIO OYMLLAIOLLETO0 PACcTBOPUTENS, METPO-
NelHoro aypa unn anenbcHOBOMO Macna.

Mepb! NPeAoCTOPOXKHOCTH
He NPUMEHSTb N0 MCTEYEHUN CPOKA FOAHOCTH.

He rnotatb matepuan! Mpu cay4aiHoM NpornaTbiBaHv MaTepuana: 06paTUTeCh K Bpayy, eCv nosBNCh
WNW HE MPOXOAST Xanoobl.

He nonyckatb nonagaHus 8 rmasa. Mpi ciyvaiiHom nonagaHuy B rasa: HeMEIeHHO TLATENbHO MPOMOIi-
Te rnasa creuyanbHbIM CPEACTBOM 1 MPOMbIBaHWS a3 v Bofod. OBPATUTEC K Bpayy, eC NOSIBUINCH
W He NPOXOZST XKanoGbl.

1136eraTh KOHTAKTA C KOXEN U CIINICTON.

Mpy NPONMBAHUN UK TIOBPEXAEHUN (HNakoHa HEMEANEHHO COOPaTb BbITEKWMA areauB BMMTHIBAIOLIMM
MaTepuasnom.

He fionyckarb nonajanus Matepuana B kaHanusawmio v cucTeMy BOLOCHAGKEHHs BO 136exaHie 3arpsiaHe-
HWS OKPY)XXatOLLEN Cpesbl (HAHOCUT BPef, BOAHON Cpeae).

V136eratb KOHTaKTa C OfEX/0M, TaK Kak MaTepuan He yaansieTcs XMMUUCTKON.
XpaHUTb BLAMN OT UCTOYHIKOB BO3rOpaHusi.

MoGoyHbIe AencTBUS

Cuctematnyeckue noboyHble ,IJ,SMCTBI/IFI HEN3BECTHbI, HO B PEAKUX CNyvadx Henb3s UCKNOYUTb CI'IeLlI/I[i]VI-
YeCKne KOHTaKTHbIE annepruu. He vcnonb3osath marepuan npu Hananyinm 113BECTHON ainepruy Ha ofnH n3
€ro KOMMOHEHTOB.

Coctas

STVIJ'IaLl,eTaT, CWNMKOHOBaA cMmona, Kpacutenb

YcnoBus XxpaHeHus

XpaHI/ITb B CyxoM MecTe npu KOMHATHO Temnepartype; ﬁepeqb OT COJTHEeYHbIX J'IyHeI?I n BO3J1€VICTBVI9| Chnb-
HbIX Nepenazos Temneparypbl.

Yrunusaums

[MoNHOCTbIO NCMONb30BaHHbIE CbﬂaKOHbI MOXXHO YTUN31POBATL B COOTBETCTBUI C MECTHBIMI NPEANUCAHNAMNA.

MpumeyaHne

HekoTtopble 13 NpoayKToB (rpMbl Kettenbach B apyruie CTpaHbl He 3KCMOpTUPYIOTCS.

Tonbko s NPOHECCHOHANBHONO UCNONb30BAHMS B CTOMATONOMN.

B cnyyae cepbeaHblx MHLMAEHTOB B CBA3YM C MPUMEHEHNEM U3LENNS HeMeIEHHO 06paTUTECh K NPOU3BOAN-
TeNo N KOMMNETEHTHOMY OpraHy.

OrpanquMe OTBETCTBEHHOCTU

3a VCKNIYeHreM Cnyyaes, KOrda aTo 3anpeleHo 3akoHoaaTenbcteoM, dmpma Kettenbach GmbH & Co. KG
HE HECeT OTBETCTBEHHOCTM 32 YObITKN WK YLLep6, BO3HUKLLME B CBA3M C AaHHbIM NPOAYKTOM, 6yAb TO npsi-
MOW, KOCBEHHbIN, 0COGbIA, COMYTCTBYIOLLWIA UM NOCNEAYHOLLIAN YLLIEP6, HE3aBICUMO OT MPABOBOTO OCHOBAHMS,
BKIH0Yas rapaHTuio, KOHTPAKT, HEOCTOPOXHOCTb 11 6E3YCNOBHYI0 OTBETCTBEHHOCTb.

VHchopmauums o npogykumn Kettenbach ocHosaHa Ha pesynstarax 06LMPHbIX MCCE0BaHMIA W OMbITE NpUMe-
HeHna. Mbl 0Tpaxaem 3T peaynbTaTbl CO BCEi BO3MOXHON TLATENbHOCTBIO, HO 0CTaBNAEM 3a CO00I Npaso
Ha TEXHNYECKNE M3MEHEHIS B LIENSX COBEPLLEHCTBOBAHNA NPOAYKLMIA. OZHAKO 3TO HEe 0CBOGOX/AET NOMb30-
BaTeNs 0T 06513aHHOCTY COBMIOAATD BCE HALLM PEKOMEHAALMN W YKa3aHUs B XOLE NPUMEHEHMS.

O6HoBneHo: 14 mapi 2023 1.

ITALIANO

Descrizione del prodotto/Indicazioni
Adesivo universale per materiali per impronta Kettenbach per I'adesione a metalli e resine.

Gruppo target di pazienti
Pazienti trattati nel quadro di una procedura odontoiatrica.

Istruzioni per 'uso

Applicare con il pennello Universal Adhesive sul portaimpronte asciutto e far asciugare circa 5 minuti. Il calore
e 'aria compressa riducono il tempo di essiccazione. Verificare la compatibilita dell’adesivo nel caso di porta-
impronte in plastica. Richiudere la confezione immediatamente dopo I'utilizzo!

Applicare la miscela di materiale sul portaimpronte entro 30 minuti.

Utilizzare nafta per pulitura a secco, etere di petrolio od olio d’arancio per pulire il portaimpronte e per rimuo-
vere eventuali resti.

Precauzioni

Non utilizzare dopo la data di scadenza.

Non ingerire il materiale! Consultare un medico in caso di disturbi persistenti in seguito a un’ingestione
indesiderata.

Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente e abbondante-
mente con acqua e collirio. Consultare un medico.

Evitare il contatto del materiale con le mucose con la pelle.

In caso di versamento del contenuto o di rottura del flacone, raccogliere immediatamente I'adesivo fuoriuscito
con materiale assorbente.

Evitare che il materiale confluisca nella rete fognaria o idrica, al fine di prevenire danni ambientali (inquinan-
te idrico).

Evitare il contatto con gli indumenti, poiché il materiale non puo essere rimosso tramite lavaggio a secco.
Tenere lontano da fonti ignifere.

Effetti collaterali

Non sono noti effetti collaterali sistemici; in casi rari non € tuttavia esclusa la comparsa di allergie di contatto.
Evitare I'uso del materiale in caso di allergia nota verso uno dei componenti.

Composizione

Acetato d'etile, resina siliconica, colorante

Conservazione

Conservare a temperatura ambiente in un luogo asciutto, proteggendo dalla luce del sole. Evitare tempera-
ture estreme.

Smaltimento

| flaconi completamente vuoti possono essere smaltiti in conformita con le disposizioni regionali.

Nota

| materiali selezionati Kettenbach sono disponibili solo in determinati mercati.

Prodotto per esclusivo uso professionale.

In caso di incidenti gravi verificatisi in relazione al prodotto, rivolgersi immediatamente al produttore e all'autorita
competente nel proprio paese.

Limitazione della responsabilita

Laddove la Legge prevedesse un’esclusione generale della responsabilita, Kettenbach GmbH & Co. KG decli-
na qualsivoglia responsabilita per perdite o danni arrecati dal presente prodotto, siano questi danni diretti, in-
diretti, particolari, accessori o consecutivi, a prescindere dalla base giuridica. Cio include garanzia, contrat-
to, negligenza o intenzione.

Le indicazioni relative ai prodotti Kettenbach si basano su ricerche approfondite e sull’esperienza acquisita
nell'applicazione tecnica. Comunichiamo questi dati al meglio delle nostre conoscenze, tuttavia ci riserviamo la
possibilita di apportare modifiche tecniche legate allo sviluppo dei prodotti. Gli utilizzatori sono comunque tenuti
a seguire i suggerimenti e le indicazioni per I'uso.

Aggiornamento: 14 marzo 2023

ESPANOL

Descripcion del producto/Indicacion

Adhesivo universal para los materiales de impresion de Kettenbach para la adhesién a metales y resinas.
Pacientes destinatarios

Pacientes que se encuentran en un tratamiento odontolégico.

Indicaciones para su manipulacion

Aplicar con pincel Universal Adhesive en la cubeta de impresion seca y dejar secar durante unos 5 minutos. El
calor y el aire comprimido reducen el tiempo de secado. Si se utiliza una cubeta de impresion de pléstico, con-
trolar la compatibilidad del adhesivo. jVolver a cerrar la botella inmediatamente después del uso!

A los 30 minutos poner el material de impresion mezclado en la cubeta.

Si al limpiar el recipiente que contenia el material de impresion quedaran restos del mismo, éstos pueden eli-
minarse con nafta, éter de petréleo o aceite de naranja.

Medidas de precaucion

No usar después de la fecha de caducidad.

iNo ingerir el material! En caso de ingestion accidental: consultar al médico si aparecen problemas o persisten.

Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto accidental: enjuagar inmediatamente los ojos a fondo con
una ducha lavaojos o agua. Consultar al médico si aparecen problemas o persisten.

Evitar que el material entre en contacto con las mucosas.

Recoger inmediatamente con un material absorbente el adhesivo que se haya salido por derrame o por rotu-
ra del frasco.

Para evitar dafios ecoldgicos no permitir que el producto llegue al alcantarillado ni a las aguas (nocivo pa-
ra el agua).

Evitar el contacto con la ropa, dado que el material no puede eliminarse por limpieza quimica.
Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas.

Efectos secundarios

No se conocen efectos secundarios sistémicos, no obstante, no pueden descartarse alergias de contacto indi-
viduales en algunos casos excepcionales. El material no debera utilizarse cuando se conozca la existencia de
alergia contra uno de los componentes.

Composicion

Acetato etflico, resina de silicona, tinte

Almacenamiento

Almacenar en lugar seco protegido de la Iuz solar a temperatura ambiente. Evitar las zonas de temperatu-
ras extremas.

Eliminacion

Los botes totalmente vacios pueden eliminarse siguiendo las normativas regionales.

Nota

Algunos materiales Kettenbach sélo se comercializan en paises determinados.

Para uso exclusivamente profesional en tratamientos dentales.

En caso de que se produzcan complicaciones relacionadas con el producto, contacte de inmediato con el
fabricante y con las autoridades competentes.

Limitacion de responsabilidad

En la medida en que sea legalmente admisible la exclusion de responsabilidad, la Kettenbach GmbH & Co. KG
no asumira responsabilidad alguna por las pérdidas o los dafios causados por este producto, no importando
si se trata de dafios directos, indirectos, especiales, colaterales o consecuenciales e independientemente del
fundamento legal, inclusive garantfa, contrato, negligencia o culpa intencional.

Las indicaciones referentes a los productos Kettenbach se basan en una extensa investigacion y experiencia en
las técnicas de aplicacion. Transmitimos estos resultados segun nuestro leal saber, no obstante, reservandonos
el derecho a realizar modificaciones técnicas con el fin de desarrollar el producto. Sin embargo, esto no exime
al usuario de estos productos de comprobar todas las recomendaciones e indicaciones antes de su aplicacion.

Actualizacion: 14 de marzo de 2023

TURKGE

Uriin tamimi/ Endikasyon
Metallere ve plastiklere yapisma amagli, Kettenbach 6lcti malzemeleri igin tniversal yapiskan vernik.

Hasta hedef grubu
Dis hekimi tarafindan bir 6nlem kapsaminda tedavi edilen hastalar.

Kullamim talimatlari

Kuru dlcl kagigina ince halinde Universal Adhesive fircayla stirerek, yaklasik 5 dakika kurumaya birakin. Isi ve
basingli hava, kuruma stiresini kisaltir. Plastik 6lcii kagiklar kullanirken, Iltfen adezivin malzemeye uyumlulu-
Gunu kontrol edin. Kullandiktan sonra gisenin kapagini hemen kapatin!

Kanistirilan 6lgi materyalini 30 dakika igerisinde kagi§in Uzerine yerlestirin.

Kagi§in temizlenmesi sirasinda, olgli materyali kalintilari kuru temizleme ¢oziicus, petrol eteri ya da porta-
kal yag ile uzaklagtirilabilir.

Giivenlik énlemleri

Son kullanma tarihinden sonra kullanmayin.

Materyali yutmayin! istenmeden yutulmas durumunda: Sikayetler ortaya gikar veya devam ederse, bir doktora
danigin.

Goze temasindan kaginin. istenmeden goze temas etmesi durumunda: Derhal géz banyosu ya da suyla iyice
yikayin. Sikayetler ortaya ¢ikar veya devam ederse, bir doktora danisin.

Cilde temasindan kaginin. Materyalin mukozayla temas etmesini énleyin.
Doktilme veya sisenin kirilmasi durumunda, dékiilen yapistiriclyl hemen emici bir malzeme ile temizleyin.

Gevre zararlarini 6nlemek i¢in, kanalizasyona veya akarsulara karismasina izin vermeyin (sular icin tehlike-
li madde).

Materyal kimyasal temizlik yoluyla ¢ikarilamadigindan, giysilere temas etmesini dnleyin.
Ates kaynaklarindan uzak tutun.

Yan etkiler

Hicbir siste;mik yan etkisi bilinmemektedir, ancak nadir durumlarda bireysel temas alerjilerinin oldugu g6z ardi
edilemez. Iceriginde bulunan maddelerden birine karsi alerjisi olan vakalarda malzemeyi kullanmayin.
Bilesimi

Etilasetat, silikon rezini, boya

Saklama kosullar

Kuru, glines 1gigindan korunmus olarak muhafaza edin; oda sicakliginda saklayin; ekstrem sicaklik aralikla-
rindan kaginin.

Atiklar imha etme

Tamamen bogaltilmig siseler, yerel diizenlemelere uygun olarak imha edilebilir.

Not

Kettenbach UrGinlerinin tamami biitlin Glkelerde mevcut degildir.

Yalnizca uzman personel tarafindan dis hekimligi alaninda kullanilir.

Uriinle ilgili ciddii olaylarin ortaya gikmas! durumunda, liitfen derhal diretici ve yetkili merciler ile iletisime gegin.

Sorumluluk sinirlamasi

Yasalar bir sorumluluk reddine izin verdigi miiddetce, garanti, sézlesme, ihmal ya da kasit dahil olmak izere,
hukuki dayanagina bakilmaksizin, dogrudan, dolayli, 6zel, ok tarafli ve ikincil zararlardan hangisi olursa olsun,
Kettenbach GmbH & Co. KG, bu Uriinden kaynaklanan kayiplar ve zararlar konusunda hic bir sorumluluk tist-
lenmez.

Kettenbach drtinleri hakkindaki bilgiler, kapsamli arastirmalara ve uygulama teknolojisindeki deneyimlere
dayanmaktadir. Mevcut en yeni bilgilere gére bu sonuglar aktarmaktayiz, ancak Grtin gelistirmeye yonelik
teknik degisiklikler yapma hakkimiz saklidir. Bu durum, sz konusu riinlerin kullanicilarini kullanima iliskin
tavsiye ve bilgilere uyma sorumlulugundan muaf kilmaz.

Glincelleme: 14 Mart 2023

PORTUGUES

Descricéo do produto/Indicacéo
Verniz de aderéncia universal para materiais de moldagem da Kettenbach para aderéncia a metais e plasticos.

Grupo alvo de pacientes
Pacientes que recebem tratamento como parte de um procedimento odontoldgico.

Indicagdes para manipulagao

Aplicar com pincel Universal Adhesive sobre a moldeira seca e deixar secar por aproximadamente 5 minutos.
(Calor e ar comprimido reduzem o tempo de secagem). Em caso de moldeiras de material sintético, favor
verificar a compatibilidade do adesivo. Fechar o frasco imediatamente apds o uso!

Aplicar a mistura de material de impressao sobre a moldeira dentro de 30 minutos.

Ao limpar a moldeira, pode-se remover os restos do material de impresséo com benzina, éter de petroleo ou
6leo de laranja.

Medidas de precaucéo

N&o utilizar apds a data de vencimento do produto.

N&o ingerir o material! Em caso de ingestéo acidental do material: se surgirem ou persistirem problemas,
consulte um médico.

Evite 0 contato com os olhos. Em caso de contato acidental com os olhos: imediatamente enxaguar bem
com ducha oftalmica ou dgua. Se surgirem ou persistirem problemas, consulte um médico.

N&o permitir que o material entre em contato com a mucosa.

Em caso de derramamento ou quebra do frasco, coletar imediatamente o adesivo derramado com material
absorvente.

Para evitar danos ambientais, ndo eliminar no sistema de esgoto ou nos rios ou lagos (risco de poluigao das
4guas).

Evitar o contato com as roupas, pois 0 material ndo pode ser removido mediante lavagem a seco.
Manter distante de fontes de ignicéo, faiscas ou fogo aberto.

Efeitos colaterais

Apesar de se desconhecer efeitos colaterais sistémicos, ndo se pode excluir, em casos raros, a possibili-
dade da ocorréncia de alergias especificas no contato. Nao se deve utilizar o material, caso se saiba que o
paciente € alérgico a qualquer dos componentes.

Composigao

Acetato de etila, resina de silicone, tinta

Condicdes de armazenamento

Guardar em local seco, protegido da luz solar, armazenar a temperatura ambiente, evitar variagdes de tem-
peraturas extremas.

Descarte

Frascos completamente esvaziados podem ser descartados conforme os regulamentos regionais.

Nota

Alguns materiais da Kettenbach podem ser obtidos somente em determinados paises.

Apenas para uso odontoldgico por profissional especializado.

Em caso de incidentes graves relacionados com o produto, entre imediatamente em contato com o fabricante
e a autoridade responsavel.

Limitagao de responsabilidade

Caso uma exclusdo de responsabilidade for permitida por lei, a Kettenbach GmbH & Co. KG ndo assume
nenhuma responsabilidade por perdas ou danos causados por este produto, indiferente se o caso se tratar
de um dano direto, indireto, especial, colateral ou subsequente, independente da legislacéo vigente, inclu-
sive garantia, contrato, negligéncia ou premeditagao.

0Os dados sobre os produtos da Kettenbach baseiam-se em extensa pesquisa e experiéncia técnica pratica.
N6s colocamos os resultados a sua disposicéo, mas nos reservamos o direito a alteragdes técnicas no de-
senvolvimento do produto. No entanto, o usuério destes produtos néo estd isento da responsabilidade de
observar e seguir as recomendagdes e as informagdes de uso.

Atualizagao: 14 de marco de 2023

POLSKI

Opis produktu/Wskazania
Klej uniwersalny do mas wyciskowych Kettenbach do adhezji do metali i tworzyw sztucznych.

Grupa docelowa pacjentow
Pacjenci leczeni w ramach procedury stomatologicznej.

Instrukcja stosowania

Nanies¢ Universal Adhesive na sucha tyzke wyciskowa i pozostawi¢ na ok. 5 minut do wyschnigcia. (Cie-
pto i sprezone powietrze skracaja czas suszenia). W przypadku stosowania fyzek wyciskowych z tworzywa
sztucznego nalezy sprawdzi¢ ich kompatybilnos¢ z klejem. Niezwiocznie po uzyciu nalezy zamknaé z po-
wrotem butelke!

Po wymieszaniu masy wyciskowej nalezy wiozy¢ ja do tyzki w ciagu 30 minut.

Pozostatosci masy wyciskowej mozna wyczyscic z tyzki rozpuszczalnikiem czyszczacym, eterem naftowym
lub olejkiem pomarariczowym.

Uwaga

Nie stosowacé po uptywie terminu waznosci.

Nie potyka¢ materiatu! Po przypadkowym potknigciu: zwrécic sig do lekarza w przypadku pojawienia sig lub
utrzymywania sig problemow.

Unikac kontaktu z oczami. Po przypadkowej stycznosci z oczami: nalezy natychmiast doktadnie przeptu-
kac oczy $rodkiem do przemywania oczu lub woda. Zwrécic sie do lekarza w przypadku pojawienia sie lub
utrzymywania sig problemow.

Unika¢ kontaktu ze skéra i btong $luzowa.

W przypadku rozlania lub sttuczenia butelki rozlany materiat adhezyjny nalezy natychmiast zebra¢ chtonnym
materiatem.

Nie dopusci¢ do przedostania sie materiatu do systemu kanalizacyjnego lub systemu wodnego w celu unik-
nigcia szkdd dla $rodowiska (produkt niebezpieczny dla wody).

Unika¢ styczno$ci z ubraniami, poniewaz materiatu nie mozna usunac poprzez czyszczenie na sucho.
Nalezy trzymac z dala od Zrédet zaptonu.



Dziatania niepozadane

Ogdlnoustrojowe dziatania niepozadane nie sg znane, ale nie mozna wykluczy¢ wystapienia specyficznych
alergii kontaktowych w rzadkich przypadkach. Nie uzywa¢ materiatu w przypadku stwierdzonej alergii na
ktorykolwiek ze sktadnikow.

Sktad
Octan etylu, Zywica silikonowa, farba
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Przechowywac¢ w suchym miejscu w temperaturze pokojowej; nie wystawiaé na dziatanie $wiatta stonecz- -
nego i unika¢ narazenia na skrajne wahania temperatury. | - MakysabHYit MaTepias
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Usuwanie
Catkowicie opréznione butelki mozna usuwac zgodnie z regionalnymi przepisami. BukopucTam 10 2 Bupo6HHK d
Informacja
Nie wszystkie produkty Kettenbach sa dostepne w kazdym kraju. Koa naprit LOT| | Howep sa karanorom
Tylko do uzytku stomatologicznego przez wykwalifikowany personel.
W przypadku wystgpienia powaznych incydentéw w powigzaniu z produktem nalezy niezwlocznie zwrdcic Bi C TiflbKK 3a p
sig do producenta i do wlasciwego organu.
Ograniczenie odpowiedzialnosci
W zakresie, w jakim jest to prawnie dopuszczalne, firma Kettenbach GmbH & Co. KG nie ponosi jakiejkol- d
wiek odpowiedzialnosci za straty lub szkody spowodowane tym produktem, niezaleznie od tego, czy rosz- KETTENBACH GmbH & Co. KG

. . X . X . . . - Im Heerfeld 7, 35713 Eschenburg, Germany
czenia dotycza bezposrednich, posrednich, szczegdlnych, przypadkowych lub wtdrnych szkod, wynikajg- KETTEHBAX I'V6X & Ko. KT
cych z gwarancji, umow, czynéw niedozwolonych, wynikajacych z niedbalstwa lub umysinego dziatania, lub |y reeppena 7, 35713 EméHﬁypry HiMeyunHa
innych podstaw prawnych. B0t i .
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Dane dotyczace produktow firmy Kettenbach sg oparte na licznych badaniach i doswiadczeniu technicznym. . y
Wyniki te przekazujemy zgodnie z najlepsza wiedza, zastrzegamy sobie jednak prawo do zmian technicz-  YnoBHOBaXeHW/i NpeACTaBHIK B Ykpaii:
nych w celu udoskonalania produktu. Nie zwalnia to jednak uzytkownika z obowiazku przestrzegania zale- TUBEKPa"ﬂ‘MeﬂT‘*;‘;“;?”:
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cen i danych dotyczacych stosowania produktu. 04107, w. Kiis, Vipaive,
Data aktualizacji: 14 marzec 2023 Ten.: 0800 21-52-32

EnekTpoHHa nowta: uarep@cratia.ua
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Universal Adhesive -
YHiBepcasnbHuii apre3nBHUiA nak Ans BiaGUTKOBUX Matepianis Kettenbach (VPS/VSXE®) _
Onuc npoaykTy / NpU3HaYeHHs el

) . . ! ) KettenbachEIRME B H LV T IRFYIIEETZODIN—HLFEET =X,
YHlsepcaanwm aAIresvBHUIA NaK Ans BiAOUTKOBIX mateplanis Kettenbach ans aaresii 1o meTanis i nnactmac.
LlinboBa rpyna naujieHTis ’E%?% N o
MaLfieHTin Ha CTOMATONOTYHOMY NiKyBaHH. EREAR DI ICHEN ORI TR 52E.

ERAZE

IHCTPYKLiA [Nns 3aCTOCYBaHHS

HaneciTb agreausy Universal Adhesive Ha Cyxy BIATWCKHY NOXKY. [0BEPXHIO BifiGUTKOBOI NOXKM HEOOXIAHO AeKinb-
Ka paaiB NOBHICTIO MOKPUTY MaTEPInom, Tak LLI0G YCst NOBEPXHS CTana CUHLOr0 KONbopy. [laTit BUCOXHYTY Npuenn3-
HO NPOTAroM 5 X8 (Min). BUKOPUCTaHHS TENNOrO Ta CTUCHEHOTO MOBITPSH CKOPOUYE Yac, HEOBXIAHMI ANs CYLLIHHS.
Mpu BUKOPUCTaHHI aKpUA0BIAX BILGUTKOBMX NIOXOK MEPEBIPUTI iX CYMICHICTb 3 MaTepianom. 3akputu NASLKY Of-
paay nicnst BUKOPUCTaHHs!

Micns 3amilLyBaHHs BIGUTKOBOrO MaTepiany MoMiCTUTY iforo B Noxky npotarom 30 X8 (min).

3anuLUKK BifGUTKOBOTO MaTepiany MoXHa BUZANTY 3 IOKKY 3 AOMOMOrOI0 O4MLLYBANbHOMO PO34MHHIKA, NETPO-
neitoro edhipy abo anenbcrHoOBOro Macna.

3anobixHi 3axoau

He BuKoprcTOBYBaTI NCNA 3aKIHYEHHA TEPMIHY NpuAaTHOCTI

He Kostati martepian! Mpu BUNaAKoBOMY NPOKOBTYBAHHI: 3BEPHYTUCA [0 JiKapA, SIKLLO 3'ABUIUCA abo He NpoXo-
JATb CKapru.

YHuKaTV nOTPanAsHHA matepiany B 04i. Mpu BUNAAKOBOMY KOHTAKT 3 04UMA: HeraitHo PETeNbHO MPOMUTY 04i pifuHOI0 ANA
NPOMMBAHHS 04eit a60 BOAOID. 3BEPHYTUCS 10 NiKaps, AKLLO 3'ABNUAKCS ab0 HEe NPOXOAATb CKapru.

YHIKATW KOHTaKTY 3i LWKIPOKO.
Y pasi po3nuey abo po36MUTTA NASLIKK HeranHo 36epiTb POSNUTHIA KNeii 3a 0NOMOrol abcopbyroyoro matepiany.

He ponyckatv notpanisiHis Matepiany B kaHanisaujto abo B CUCTEMY BOAOMOCTAYAHHS, OB YHUKHYTW PU3NKy Ans
HaBKOMMLLHBOrO CEPEoBHLLA.

YHUKaTI KOHTaKTY 3 OBATOM, MaTepian He MOXHa BIANUTI 32 JONOMOTOI0 XIMUMCTKU.
36epiratv nogani Bia HKepen 3aiMaHHs.

Mo6iyHi echekTn

CucTemHi noGiuHi echeKTi HEBIZOMI, ane B PIAKICHUX BUNAZKAX MOXINBE BUHIKHEHHS KOHTAaKTHOI aneprii. He 3acTo-
COBYyBaTV MaTepian y BUNAAKY BiAOMOI aneprii Ha OAWH i3 I0r0 KOMMOHEHTIB.

Cknap
€Tunauerar, cunikoHoBa cMona, (hap6a

YmoBY 36epiraHHs

36epiraTit B cyxoMy MicLii npu KiMHaTHili TemnepaTypi, noani Bif COHSYHIX NPOMEHIB Ta BNMBY CUNbHIX Nepe-
nagis Temneparypu.

Ytunizauis

MoBHICT0 BUKOpUCTaHI (DIAKOHN MOXHA YTINI3yBaTY 3riHO 3 MICLIEBUMM BIMOrami.

MpumiTka

[lesiki matepiany komnanii KetteH6ax 4oCTynHi Ans Npogaxy He y BCix kpaiHax.

Tinbkn ans npodeciiHoro BUKOPUCTAHHS.

Y BUNAAKY CEPHO3HNX IHLMAEHTIB Y 38'A3Ky 3 BUKOPUCTAHHSM BUPOGY HErainHo 3BEPHITLCA 10 BUPOBHMKA Ta KOM-
METEHTHOrO OpraHy.

06mexeHHs! BianoBiAaNbHOCT

3a BUHATKOM BUNAAKIB, KoMK Lie 3a60POHEHO 3aKOHOAABCTBOM, KomnaHis Kettenbach GmbH & Co. KG (KetTen6ax
TM6X & Ko. KT') He Hece BiAnoBigansHOCTI 3a 361TK a60 MOLLIKOIPKEHHS, CTIPUYIHEH] B 3B'A3KY 3 BUKOPUCTAHHAM -
HOro NPOAYKTY, Gy/ib TO NPSIMUIA, HENPSMIA, CNewjaNibHuiA, BIUNAKOBMIA a60 CYNyTHI 36UTOK, HE3aNEXHO Bif NPago-
BOI MiACTaBY, Y TOMY YMCAi rapaHTii, KOHTPaKTY, HE0GEPEXHOCTI 260 NOBHOT BiANOBIAANBHOCTI.

IHchopmaist npo NpoAyKLito Komnarii KeTTeH6ax 6a3yeTbest Ha pesynbTaTax KOMMIEKCHIX JOCIIKeHb Ta AoCBiAj 3a-
CTOCYBaHHS TexHonorii. My Haaaemo Ly pesynstatit BinoBiAHO 40 HALIOi AOCTOBIPHOI iHhopMaLyi, ane 3anuwaemo
32 C00010 NPaBO Ha TEXHIYHI 3MiHYM 3 METOI0 BAOCKOHANEHHS NPOAYKL.

MpoTe Lie He 3BinbHsE KOpUCTyBaYa Bif 060B’A3KY AOTPUMYBATUCS BCiX HALLMX PekoMeHaaLlil Ta BKasiBoK Mg yac
BIKOPUCTaHHS MPOAYKTY.

Jlata ocTaHHbOro nepernsay iHCTpyKUi i3 3acTocyBanhs: 03.2023

Medizinprodukt / Medical device / Dispositif médical / Medisch hulpmiddel / MeanunHckoe napenve /
Dispositivo medico / Producto sanitario / Tibbi cihaz / Dispositivo médico / Wyréb medyczny /
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™ | Manufacturer: Distributed in the U.S. by:

Kettenbach GmbH & Co. KG Kettenbach LP

Im Heerfeld 7 62-64 Enter Lane

35713 Eschenburg Islandia, NY 11749

Germany USA www.kettenbach.com
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